Al  cTEPMUIMBATOP CTOJIOBBIX
[IPUEOPOB U UHBEHTAPSI
CCIHU-1.1-02-I1
CCIHU-1.1-02-H

In.

Pykoeoocmeo no sxkcnayamayuu

ATESY®

CCIIN.01.000.000P? M3m [




bnazooapum Bac 3a nokynky nawezo uzoenus.
Mt yeepenwt, umo Bot ne 3pa nompamuiu oenvu.

1 Texuu4yeckoe onucanue

1.1 Tlepen myckom uznenusi B paboTy ClielyeT BHUMATEIbHO O3HAKOMUTHLCSA C
PYKOBOJICTBOM MO 3KCIUTyaTtaruu. OHO COAEPKUT BAXKHBIC YKa3aHUs, KaCaIOIIUECs
0€30IMaCHOCTH UCMOJb30BaAHUS, YCTAHOBKY U TEXHUYECKOTO 0OCITYKUBAHUS.
[IpouzBoauTENH HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a YIIEpO, HAHECEHHBIN JTIOSIM WU
HUMYILECTBY, BBI3BAaHHBIN HECOOIIOACHUEM TPEOOBaHUM, YKa3aHHBIX B JAHHOM
PYKOBOJICTBE.

1.2 Crepunuzarop cronoBbix mpuobopoB u uuBeHTaps CCIIN-1.1-02-1T u CCITU-
1.1-02-H (manee — crepunuzartop, U3AeINe) IpeaHa3HaueH JIJIs 00e33apa>KUBaHUS
MOBEPXHOCTEHN U3JIENNiA, TOMEIIEHHBIX B SIIUK, YILTPadUOIECTOBBIM
OaKTEepUITUIHBIM U3TYUYCHUEM C BOJTHOM JIMHOM 253,7 HM.

1.3 Crepmmzarop CCIIN-1.1-02-I1 ycranaBiuBaeTcsa Noji CTOJICIIHUILY CTOJIOB
cepuu CP-C u CP-II, Beinmyckaembix kommnanueil «ATECW» (kpenuTcs K moajiox-
ke cronemnunbl). Crepuimzarop CCIIN-1.1-02-H ycranaBnuBaeTcst Ha CTOJIEII-
HUILY WK JPYTYI0 TOPU3OHTATBHYIO MOBEPXHOCTh U KPEMUTCS K HEM.

1.4 B smuk nomeniaercs ractpoeMkoctbh GN1/1 mmyounoit He 6osee 150Mm.

1.5 Crepunuzatop cOCTOUT U3 KOpIyca, oOimyyaTesst 0aKTEPUIIUIHOTO IPSIMOTO
U3JTyYCHHUS ¢ KOHTPOJLIEPOM U BBIIBMYKHOTO situka. Kopriyc, obiydarens U
BBIJIBDKHOM SILIIUK W3[Ie/IisS U3TOTOBJIEHBI U3 JIETUPOBAHHOMW CTaJIH.

1.6 Crepunuzanus HAUMHAETCS aBTOMaTUYECKH MOCIIE 3aKphITUSA siiuka. Ha
MaHEJIM YIPABJICHUS YCTAHOBJICH TaliMep HApaOOTKH JIAMITHI.

1.7 Dxcrutyaranust U3aenus 10KHA TPOU3BOJUTHCA B COOTBETCTBUU C
Pexomenpanusamu P 3.5.1904-04 «Mcnonb3oBanue yasTpadroieTOBOrO
OaKTEpUIIMIHOTO U3JIyUEHHUS 1151 00e33apakuBaHUs BO3IyXa B IOMEIICHUIX).

1.8 OO6mwmii BUJ cTrepuiansaTopa npeacranieH Ha Puc. 1

Bu nesament fawens yrpobnesus
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1.9 Knumarnueckoe ncnonnenue uznennit Y XJI, kareropust pazmenieHus 4.2 mo
I'OCT 15150 (skcrmyaTanusi B TOMEIICHUAX ¢ TeMIIeparypoi Bo3ayxa oT +10 10
+35 °C u oTHOCUTEIBHOM BIaXKHOCTHIO HE Ooiiee 60 % mpu 20 °C).
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1.10 Ilpennpusatue « ATecu» MOCTOSHHO PACIIUPSIET U COBEPIICHCTBYET
ACCOPTUMEHT BBIITYCKAEMOM MPOIYKIIUH, TIOITOMY pPEalbHbI KOMILJICKT, BHEIITHUHN
BUJI U TEXHUYECKUE XapaKTEPUCTUKH U3JETUS MOTYT OTIIMYAThCS OT YKa3aHHBIX B
JaHHOM Macnopre 0e3 yXyAIIeHUs MOTPEOUTENHCKUX CBOMCTB.

2 TexHuveckue XxapaKTepUCTHUKHU
2.1 Crepunm3zatop BBITYCKAETCS CO CIEAYIONMMHU TEXHUUECKUMU
XapaKTEepHUCTUKAMH, IPUBEICHHBIMHU B TabuIie 1.

Tabmuna 1.
No [TapameTpsl CCIIN-1.1-02- CCIIA-1.1-
I1 02-H
1 \"'abapuTHbIE pa3mMepbl, MM 620x452x300 630x414x400
2 |Hanpsxenue, B 220
3 |Yacrora Toka, I'11 50
4 TloTpebisieMmas MOIIHOCTh, BT 8

PryrnHas namna Huskoro pasienus PHILIPS TUV
5 |McTOYHUK U3TTyYEHHUS:

8W FAM* lmt
6 | YO-C uznyuenue, Bt 2.4
7 |CpoOK CITy>KOBI JIaMIIbI, 4 9000
8 'Macca HEeTTO, KT 15 16

* JlomyckaeTcst 3aMeHa JIaMIIbl Ha aHAJIOTUYHYIO.

3 TpeOoBaHusI 110 TEXHUKE 0€30MIACHOCTH

3.1 Crepuin3arop BBIIOIHEH C 3AIIUTON OT MOPAKEHHUS HIEKTPUUECKUM TOKOM
no knaccy 1 mo I'OCT P 52161.1, crenens 3amuThl 1o ['OCT 14254 — IP 20.

3.2 bakrepuligHOE U3IYyUYECHHUE IIPU €ro MOMaJaHUU Ha OTKPBITHIC YACTH TEJIa
4eJioBeKa (0COOEHHO Ha I71a3a) MOXKET BbI3BAaTh CHUJILHBIE 0YKOTU MOATOMY CIEAUTE,
YTOOBI HUKAKUX JIyuel, KaKk HEOCPEACTBEHHO OT JIAMITbI, TAK U OTPAXKEHHBIX OT
JeTalieid apMarypsl oOnydaress, He nonaaano B 30Hy MPeObIBaHUS JIIOACH U
KUBOTHBIX.

3.3 K oakcrmyarainuu OakTEpUIIUIHBIX YCTAHOBOK JIOJKEH JIOMYyCKaThCs
MepCoHal, MPOIIEANINI HEOOXOIUMBIN MHCTPYKTAX

3.4 Wznenue He NpeaHA3HAUYCHO IS UCIOJIb30BaHUs JIMIIAMU (BKJIFOUAs JETEM) C
MOHW>KEHHBIMU (DU3UYECKUMU, CECHCOPHBIMH UJIM YMCTBEHHBIMU CIIOCOOHOCTSIMU
WJIU TIPY OTCYTCTBUM Yy HUX )KU3HEHHOT'O OIbITA WM 3HAHWM, €CJIM OHU HE
HAXOJISITCS MOl MPUCMOTPOM HJIM HE IPOUHCTPYKTUPOBAHBI 00 UCIIOJIB30BAHUU
npuoopa JIMIIOM, OTBETCTBEHHBIM 3a UX 0€301aCHOCT.

3.5 JIro0oe BMEmaTeabCTBO B YCTPOMCTBO, B TOM YHUCJIE B CIIy4ae
HEHUCHPABHOCTH, JIOJKHO OCYIIECTBIIATHCSA TOJIBKO aBTOPU30BAHHBIM LIEHTPOM
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o0CITyKMBaHUA U KBATU(UIIMPOBAHHBIM ITEPCOHATIOM, TIPU UCTIOIH30BAHUU
OpUTMHAJIBHBIX 3aMMaCHBIX YacTeil.

3.6 Bcezoa omkniwouaiime uzoenue om 31eKmpuuecKkoil cemu nepeo
npoeedenuem padom no oHUCmKe, MEXHUUECKOMY 0OCIYHCUBCAHUIO U PEMOH).
3.7 Pabora c mOBpekI€HHBIM Ka0eIeM He JOMyCKaeTcsl.

3.8 3azemnenue uzoenusn ovazamenvno!

3.9 IIpu nosBiI€HUH TPU3HAKOB HEHOPMAIbHOUN paOOThl WK OOHAPYKEHUHU
HEUCTPABHOCTH B JIEKTPUUECKON YaCTH, HEOOXOIUMO OTKJIIOYUTH U3/CIIUE OT

CETHU U BBI3BATh CIEIUAINCTA.

3.10 Kareropmyecku 3anpeniaercs:

- U3MEHSATH JJIEKTPUUECKYIO CXEMY M OTKJIIOUaTh WU CHUMAaTh JIOObIE YacTu
MPEAOXPAHUTEIIBHBIX YCTPOUCTB;

- UCTIOJIb30BaTh NEPEXOTHUKH, aanTePhl, PO3ETKH, YJIMHUTEIIN U IPOYHE U3IEITH,
HE COOTBETCTBYIOIINE TPEOOBAHUSAM DJICKTPOOE30MaCHOCTH;

-OCTaBJIATh BKIIOYCHHBIN CTEpUIN3ATOP O6€3 MPUCMOTPA;

- UCTIOJIL30BATh CTEPUIIN3ATOP HE MO HA3HAUYCHHUIO;

3.11 Mcnosib30BaHHBIE JIAMITBI HEJIB3ST BHIOPACHIBATH C OBITOBBIM MYCOPOM.

4 COopka, MOArOTOBKA K padoTe U IKCILIyaTalus

4.1 IIpoBepbTe LIENTOCTHOCTH YIakoBKH. [locne cHATHS ymakoBKHU yoenurech B
LEJIOCTHOCTU 000PYAOBAHUS U KOMIUIEKTa MOCTaBKU. [Ipy Hanmnuum noBpexaeHuN
WM OTCYTCTBUM KaKUX-TMOO YacTel MpouH()OpMUPYIUTE EPEBO3UHKA, TPHIIOKUB
¢dotorpaduto.

4.2 VYnanute 3alIUTHYIO IUICHKY C BHEIIHUX MTOBEpXHOCTEHN m3aenus. He
MIPUMEHSUTE HHCTPYMEHTBI, KOTOPBIE MOTYT IIOBPEAUTH TOBEPXHOCTD

4.3 Crepunuzarop CCIIN-1.1-02-I1 moHTHpYETCS MOJ CTONEMHUILYY U KPENTUTCS
LIypyIiaMHy WM BUHTAMH K MTOMJIOXKKE. /(151 KpenyieHrss BUHTaMU, B MOJJI0KKY
CTOJIa MPEJIBAPUTENIHLHO yCTaHABIUBAIOTCA PyTopku M6. HyxHO npUI1oKUThH
CTEPUIIN3ATOP IO MECTY KPEIUJIEHUS U PA3METUTh OTBEPCTHSI. 3aTEM NIEPEBEPHYTh
CTOJI ¥ 3aCBEPIUTH OTBEPCTHUS CBEPIIOM SMM Ha M1yOuHy 12-13 MM B KOTOpBIE
yCTaHOBUTH PyTOpKHU. B PyTOpKy BKpyTUTH BUHT M6 10 yriopa, 4ToObl CIBUHYTh
PacCHOpHBII MIapUK U 3aUKCUPOBATH €€.

4.4 Crepunuzarop CCIIN-1.1-02-H Heo0x0nuMo KpenuTh K MOBEPXHOCTH, Ha
KOTOPYIO OH YCTaHOBJIEH, YTOOBI OH HE OMPOKU/IBIBAJICS MTPU BBIABUKEHUN
Harpy>kKeHHOTO smuka. Ha creprimm3arop yctanHoBUTE HOXKKM BUHTaMu M6x12 ¢
maiibamMu u MPUKPENUTe HOXKKY 1ypynamu K nojsoxkke JCIT uiau BuHTaMu C
raikamu, IIPOCBEPIINB CTOJICIIHUIY HACKBO3b.

4.5 Ilepen NOOKIIFOUEHHUEM K CETH NIEKTPOCHAOKEHMUS], CIIEYET YIOCTOBEPUTHCS,
YTO YaCTOTA U HAMPSXKEHUE COOTBETCTBYIOT TPEOOBAaHUSAM, YKa3aHHbBIM B Ta0. 1.
4.6 Ecnu crepuimn3arop HE UCIOIb3YETCS HECKOJIBKO JHEW, HY>KHO OTKJIFOUUTH €r0
OT CETH DIIEKTPOCHAOKEHHS.
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4.7 Cnenute 3a BpeMEHEM TOPECHUS JIAMIIbI: IPOU3BOJIUTEL YKa3bIBAET HA
YIIAKOBKE KOJIMYECTBO PaOOUYHX YaCOB, ITOCJIE MPEBBIIICHNS KOTOPHIX JaMIa
nepecTaeT u3mydarh yaprpaduonet. Takyro 1amMimy HEOOXOIUMO 3aMEHHTD.
[Tpu 3ameHe J1amMIT KCIIOJIB30BaTh MEPUYATKHU.

4.8 AHTuOaKTepHalbHBIE JAMIIbl CAAIOT B CHELHAIbHBIC IEPEIBUKHBIC U
CTAIMOHAPHBIEC ITYHKTHI IPUEMa OIMACHBIX OTXO/0B.

4.9 B caydae HapyIICHUS LIEIOCTHOCTH OAKTEPHUIIMIHBIX JIaMII U MO aHus
PTYTH B IOMEIICHHUE O KHA OBITh ITPOBE/ICHA TIaTe/IbHass 00padoTKa sIIuKa U
MMOMENICHUS CIIEIUATU3UPOBAHHBIMHA OPTaHU3ASIMH.

S Onucanue padoThI fucnaey
5.1 Ilomaya nmuTaHust OCYIIECTBIAECTCS IyTEM
MIEPEBEJICHUS BBIKJIFOUATEIIS B MOJIOKEHUE 1.

5.2 Ilocne momaum NHWTaHWSA, HA OUCILIEE
MOSIBUTCS  4-X 3HAYHOE YHCI0  (MOJEIb
obmyuarens): «1.08.1», rae:

] — o3HayaeT KOJIMUECTBO JaMI B U3JICINM;

08 — MOIITHOCTD OJIHOM JIAMIIBI;

1 — BepcHst IPOTPaMMHOTO 00CCTICUCHUS;
Jlanee, MOSABUTCSI OCTaTOYHBIN pecypc J1amIi(bl) o % o
yKa3aHHbIM B yacax. [Ipu ocrtarounom pecypce
ot 10000 u BeIIIE HHAUIIUPYETCS YACTO 9999. / f

5.3 Tlocne OKOHYAaHUA 3arpy3Ku HU3AECIUE
HEPEXOAUT B MEHIO BLIOOpa pexuma paboTel. KHomka "~ KHonka's
Ha nucniee mosiBUTCS MOCIEAHUN BHIOpaHHBIN

MEPECBET |

pexuMm. Eciu B Tedenun 30 cex He Oyuer KHonka

i CTAPT/CTON;
Ha)Kara HU OJHA W3 KHOIOK, TO MPOU30HJIECT [t
ABTOMAaTUYECKUU 3aIyCK IIOCJIEHETO

BBIOPAHHOTO pEKHUMA.

5.4 Pexxumbl paOOTHI:

- ABTOMAaTHYECKUN PEKUM

Js 3amycka Haxkmute KHOKY «CTAPT/CTOIDy.

- PyuHoil pexxum (Ha nucruiee uHaunupyercs P. u Bpemst B udacax (Hampumep
«P.1.30»)). DT0O 3HAUMUT, YTO YCTAHOBIEHO BpeMs 00paboTku lyac u 30 MUHYT.
N3meHeHune BpeMeHrn 00pabOTKH MPOU3BOAUTCS C MIOMOITBI0 KHOTIOK «-» M «+.
BriOepute Hy)kHO€ BpeMs 1 HaxMute KHONIKY « CTAPT/CTOID».

[Ipennaraempie uHTEpBasibl oOpabotku: 0,5 — 5 muayT, 0,10 — 10 MHHYT,
0,15 — 15munyT, 0,30 — 30mMunyT; 0,45 — 45 munyr, ganee: lyac; 1yac 30MuHyT;
2;3;4;5;6;7; 8 uacos.

- HenpephiBHBIN pexuM (Ha AUCIUIEE UHIULUPYETCS «- - - -»).

Jlst 3anycka HaxkmuTe KHONKY «CTAPT/CTOIDy.
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5.5 CBPOC TAIMEPA JIAMIIbI
3amMeHa Jamnbl U cOpoc TaiimMepa JIamMIlbl MOPOU3BOJUTCS ABTOPU30BAHHBIM
CEPBHUCHBIM LIEHTPOM.

6 TpancnopTupoBaHHe U XpaHeHHe
6.1 YcnoBus TpancnoptupoBanus uznenud no rpymme (C) FTOCT 23216-78.
[lepeBO3KkM OCYIIECTBIATh PA3TUYHBIMUA BUIAMH TPAHCIIOPTA, B TOM YHUCIIE
BOJHBIM (KpOoMe MOpsi).
6.2 Ycnorusa xpanenus uzaenuit 2 (C) mo 'OCT 15150-69 B ynakoBke
IPETPUSATUS-U3TOTOBUTEIIS.

7 TexHuveckoe 00CTyKUBaAHUE

7.1 Buumanue! Oocaysymcueamp uzoenue 007154ceH mojibKo CReyuaibHo
00yYeHHbLIL NepCoOna, 3HAIWUIL YCMPOUCME0 U30enusl, NPAGUNA €20
IKCHIYAmauuu u pecyisapHo npoxooauiuii WHCMPYKmMax)ic no mexHuxe
Oezonacnocmu.

7.2 OOCITyKUBAIOIINI IEPCOHAIT TOJKEH BBITIOIHATH TOJIBKO TE€ OMEPAIIHH,
KOTOPBIE BXOJIAAT B €r0 00s13aHHOCTHU. [[711 HOpMalibHOM pabOThI U3IEIHs
HEOOXOJIUMO CBOEBPEMEHHOE TEXHUUECKOE 00CITYKUBaHUE.

7.3 llepen BBIMOTHEHUEM JIOOBIX IEUCTBUN YCTPOUCTBO JTOJKHO OBIThH
OTKJIIOYEHO OT DJICKTPOITUTAHMUS.

7.4 Tlpou3BoauTe OUUCTKY JIETUPOBAHHBIX MOBEPXHOCTEN HE pexe 1-2 pa3 B
HEJIEII0, UCTIOJIb3YsI CPEACTBA OUUCTKH, HE cofiepxainue xjop. [locne ounctku
MPOTUPANTE BCE TOBEPXHOCTH CYXHUMH cajipeTKkamu.

7.5 Heo0xoaumo nepruoANYECKH OCYUIECTBIIATh YACTKY OT IbUIA MOBEPXHOCTHU
OTpakaTeJisi ¥ KOJIObI JJaMIIbI, T.K. JakKe HEOOJIBIIION CIION MBUIA 3aMETHO CHUXKAET
BBIXOJ] OaKTEpUITMIHOTO TTOTOKA.

7.6 TexHU4ecKoe 00CITYKMBAHUE TPOU3BOJUTCS CIEHMATU3UPOBAHHON
OpraHHu3alved U BKIIOYAET B CEOS:

- BU3YAJIbHBIM OCMOTP Ka0eJssi MUTaHUS Ha TPEAMET OTCYTCTBUS MEXaHUUECKUX U
TEIIOBBIX MTOBPEK/ICHUIA;

- MOJTSIKKA BCEX AIEKTPUUECKUX COCTMHEHUI;

- IPOBEpKa 3a3€MJICHMUS;

- YAUCTKA BHYTPEHHUX MTOBEPXHOCTEM.

7.7 Ilocne mpoBeneHUs 00CTYKHBaHUS YOIUTECh, YTO MOIKITFOUCHUE
AIIEKTPHUUYECTBA BBITIOTHEHO HAJJICKAIIUM 00Pa30M.

7.8 MHCTpyKIMS MO SKCIUTyaTalluy U3 UK €€ KoMK BCeraa J0JKHA
HaXOJIUTHCS MOOIU30CTH OT M3ACIIHH, 9TOOBI 0OCITYKHBAIOIIUM TIEPCOHAT B 000
MOMEHT MOT €1 BOCIIOJIb30BaThCS.

7.9 g 3aMeHBI IpOCCens WK CTapTepa HYKHO CHATH MAHENb YIIPABICHUS:

- OTBEPHYTh BUHTHI KPEILJICHHS MTAHENIH YIIpaBieHus (puc.2);
- IPUMOIHSITH BBEPX MaHENb YIIPABICHUS U CHSITH;
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- 3aMCHUTD APOCCCJIb UJIH CTAPTCP,

[Tanens ynpasnenus

.. BumHr,
(buKCUpyIOIINA
010K
yIpaBICHUS

BunThI,
YIEP>KUBAIOIINEC
3allUTHBIA YKpaH
JIAMITBI

Puc.2 Puc.3

7.10 TIpu HEOOXOOAMMOCTH 3aMEHBI JaMITbl HY>KHO CHSITh C HEE 3al[UTHBIN 3KpaH,
JIJIS1 4eTO HY>KHO BBIKPYTUTH 4 BUHTA (110 2 ¢ Kak0# cTOpoHbI) (puc.3). MoxxHO
BBIJIBUHYTb BECh OJIOK YIIpaBJIEHUS, JJIsl TOTO HYKHO BBIKPYTUTh KpailHUE BUHTHI
(o 2 ¢ KaXkA0¥ CTOPOHBI), OCIA0UTh CETEBOM IIHYP U MOTSHYThH OJIOK Ha ce0s
(puc.3, 4).

7.11 Ilo Bcem Bompocam, CBI3aHHBIM C OOCTYKUBAaHUEM U PEMOHTOM H3CIIHA
npou3BojacTBa kommnanuu «ATECH», oOpaiaiitech B aBTOPU30BaHHBIE CEPBUCHBIC
LEHTPBHI, IIEPEYEHb KOTOPBIX HAXOAUTCS Ha caiite komnanuu B pasaene CEPBUC:

http://atesy.ru/service/
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8 I'apanTHiiHbIE 00513aTE/ILCTBA

8.1 ITlpowusBomutenb rapaHTUPYET HOPMAIbHYIO pabOTy U3Aeus B TeUeHHe 12
MECSIIIEB CO AHS MPOJAXU 000PYIOBaHMS TIEPBOMY KOHEYHOMY TOJIb30BATEIO IIPU
YCJIOBUM COOIIOACHUS MTPaBUJI NIOJIb30BAHUS, U3JI0KEHHBIX B HACTOSAILEM
PYKOBOJICTBE 110 DKCILTyaTalllH.

8.2 T'apanTuiiHble 00s3aTeNIbCTBA HE ACUCTBYIOT B CIEAYIOIIMX CIydasiX:

IpY HATMYHH B 000PYIOBAaHUHM MEXaHHMYECKHUX TTOBPEKICHU;

P UCTIOJIb30BaHUU 000PYIOBAHUS B LIEISAX, HEMPETYCMOTPEHHBIX
PYKOBOACTBaMHU M0 IKCILTyaTaluu (MacrnopTaMu) Ha 000pyI0BaHUE;

IpU MOBPEXKACHUSIX, BOZHUKIIHNX U3-3a HECOOIIOIEHUS TTPaBUI MOHTAXKa,
YCTAHOBKH, HACTPOUKH U IKCILTyaTallu 000pyI0BaHHUS;

IPY HAPYIISHUHN TTPABHII IPOBEACHUS, NN HE TTPOBEICHUN TEXHHUYECKOTO
00CITy>KUBaHUS, IPETYCMOTPEHHOTO PYKOBOJCTBOM I10 dKCILTyaTaIluu
(macmopToM) Ha 00OPYIOBAHUE;

IIPY TIOBPEIKICHHUX, BBI3BAHHBIX YMBITTUICHHBIMHU WJIM OITHOOYHBIMU
JNEUCTBUAMU NTOTPEOUTENS, TMO0 HEOPEKHBIM 00paIlleHUEM C 000PYIOBaHUEM;
P TOBPEKICHUSIX, BBI3BAHHBIX OOCTOSITEILCTBAMU HETIPEOAOTUMOM CUITBI
(cTuxwus, IoXkap, MOJIHMS, U T. 11.);

IIPY TIOBPEIKICHHSX, BBI3BAHHBIX TOMAIaHNEM BHYTPh 000PYI0BaHUS
MOCTOPOHHUX MPEAMETOB, KUJIKOCTEH, HACEKOMBIX, TPHI3YHOB;

npu 0paboTKe 000pPYAOBaHUsI, BHECEHUU B HETO KOHCTPYKTUBHBIX U3MEHEHUI
WIH MPOBEICHUH CAMOCTOSITEIbBHOTO PEMOHTA;

IPU TOBPEKICHUIX 000pYI0BaHUS BCJICICTBUE HEMPABUIBLHON
TPAHCIIOPTHPOBKHU U XpaHCHMUS;

IIPY TIOBPEKICHHSIX, BBI3BAHHBIX MCIIOJb30BaHUEM HECTaHIAPTHBIX
(HEOPUTUHATIBLHBIX ) PACXOHBIX MAaTEPHATIOB U KOMIUJIEKTYIOIIUX YacTeH;

IIPY TIOBPEKICHHSX, BBI3BAHHBIX TIPEBBIIICHUEM JOITYCTUMBIX 3HAYCHUN
MUTAIOIIEro HANpsHKEHUS Ha BXOAaX 000PYIOBaHUs, WIH UCTIOIH30BaHUEM
MCTOYHWKOB MMUTAHUS, HE YAOBIECTBOPSIOIINM TPEOOBAHUSAM, KOTOPBIE OIMKCAHBI
B PYKOBOJICTBE TI0 IKCILTyaTalllH.

7.3. JlaMmbl, APOCCEIN U CTAPTEPBI OTHOCATCA K PACXOAHBIM MaTepualiaM U
rapaHTUHHbBIE 00S3aTENIBCTBA HA HUX HE PACIPOCTPAHSIIOTCS.

7.4. 'apaHTUIHBIN CPOK XpaHEHUS — 12 MecAIeB CO AHS U3rOTOBJICHUS. B citydae
MPEBBIIICHUS] CPOKA XPAHEHUS JOJKHA ObITh MPOBEACHA MPEAIPOIasKHAS
IOArOTOBKA U3AEIINS B COOTBETCTBUM C PETTIAMEHTOM IPEANPUATUA-U3TOTOBUTEIIS,
3a cUeT BiIajieNbila 00opynoBanus. JJist mpoBeACHUS MPEANPOAaKHON MTOATOTOBKH
HEO0OXOJIUMO OOPaTUTHCS B aBTOPU30BAHHBINA CEPBUCHBIN LICHTP.

7.5. Cpok ciny>k0bl U371l — 5 JIET CO IHS U3TOTOBJICHUS.
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Hpunoscenue 1

Bo3MOKHBIC HEUCIIPABHOCTH U CIIOCOOBI UX YCTPAHEHUSA

[Ipy BOZHMKHOBEHHH HEUCIIPABHOCTEW HEOOXOMMO BbI3BaTh aTTECTOBAHHOTO
cHelanncTa sl uX ycTpaHeHus. Bo3MoxHble HEMCIIPABHOCTU U CLIOCOOBI X
yCTpaHEHUs NMPEJCTABIEHBI B Ta0J1.2

Ta0m.2

Bujx HeucnnpaBHOCTH,
BHeEIIIHee NMPOsiBJICHHE

BepositHast
NPUYHHA

Cnoco0b1 ycTpaneHust

1. Crepunusarop He
BKJIFOUAETCS

Her SJICKTPOIIUTAHHUA

BoccranoButh nojgauy
ANEKTPOIUTAHUA.

HenpasuiibHoE
IIOACOEANHEHUE K CETU
AIEKTPOIUTAHUS

[IpoBeputh coequHEHUE C
CETBIO MIEKTPOIIUTAHU.

2. Jlammna Muraet uiau He
BKJIFOHACTCA

Briren u3 ctpos craprep

3aMEHHTh CTapTep.

Bria u3 ctpos mamma

3aMEHHTB JIaMITY.
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Ilpunoscenue 2

Cxema SJICKTPHUYCCKas INPUHIOUIINAJIbHA]

SF1
=
o/
R
-
LE T
X e

Al KonTtpomiep TOB-01

LCl1 Ouerp Tos 1

SF1 Craprep ST 111 BASIC 4-65W-2

LL1 Hpoccens L4 6 8 230V, S0Hz

XP1 Buiika 2P+PE 16A 220B

XTIl 3axxuM BUHTOBOI1 3BU-10

S1 Beixmrouarens MD-036 L. G BO1 T6 C2-1

EL1 Jlamma PHILIPS TUV 8W

SQ [Tepexmtouarens DICGU VM3-05N-160S-V3

S S S [ U G W G I N S Y

El Kiemma 3a3zemiieHusa
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9 KoMIJICKT MOCTABKH

Crepuiunszaropa crosioBbix npuodopos u uasenraps CCIIN-1.1-02-11

Ne/m |HammeHoBaHme CCIIN-1.1-02-11
1 Crepunuzarop CCIIM-1.1-02-I1 I .
2 ypyn 4x16 8 WT.
3 dyTopKa ¢ paCIOPHBIM IIapukoM M6 8 IIT.
4 Bunat M6x8 8 IIT.
5 PyKOBOACTBO 110 3KCIUTyaTaluu | mr.
6 VYnakoBka 1 mT.

Crepuiusaropa cros10BbiX npuodopos u unBenraps CCIIN-1.1-02-H

Nen/m |HammeHoBaHue CCIIA-1.1-02-11
1 Crepunuzarop CCIIN-1.1-02-H 1 .
2 Hoxxka 4 .
3 Bunat M6x12 16 mT.
4 [ITait6a npy>xuHHas 6 20 .
5 [lypym 4x16 4 .
6 Bunat M6x40 4 1mIT.
7 I"atixa M6 4 1IT.
8 IITaii6a 6 4 .
9 PykoBOACTBO 10 3KCIUTyaTalluu | mr.
10 YnakoBka 1 .
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10 CBenenus o npueMke

Crepunmuzarop ctonoBbix mpudopoB u uaBeHTaps CCIIN-1.1-02-11

Crepunmuzarop ctonoBbix mpubopoB u naBeHTaps CCIIN-1.1-02-H

COOTBCTCTBYCT KOHCTpYKTOpCKOI\/II AOKYMCHTAIIUU U IIPU3HAH I'OJAHBIM JJIA
OKCILTyaTaluu.

3aBOJICKOM HOMEDP

Jlara BbIITyCKa 20 r

[Tpunsto OTK.

ATESY®

140000, Poccusi, MockoBcKkasi 00J1aCTh,
r. JIvo0epunbl, yia. Kpacuas, a. 1, crpoenue JIUT. b b1
T/¢: (495) 995-95-99
info@atesy.info = www.atesy.ru
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	1 Техническое описание
	1.1 Перед пуском изделия в работу следует внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Оно содержит важные указания, касающиеся безопасности использования, установки и технического обслуживания. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный людям или имуществу, вызванный несоблюдением требований, указанных в данном руководстве.
	1.2 Стерилизатор столовых приборов и инвентаря ССПИ-1.1-02-П и ССПИ-1.1-02-Н (далее — стерилизатор, изделие) предназначен для обеззараживания поверхностей изделий, помещенных в ящик, ультрафиолетовым бактерицидным излучением с волной длиной 253,7 нм.
	1.3 Стерилизатор ССПИ-1.1-02-П устанавливается под столешницу столов серии СР-С и СР-П, выпускаемых компанией «АТЕСИ» (крепится к подлож­ке столешницы). Стерилизатор ССПИ-1.1-02-Н устанавливается на столеш­ницу или другую горизонтальную поверхность и крепится к ней.
	1.4 В ящик помещается гастроемкость GN1/1 глубиной не более 150мм.
	1.5 Стерилизатор состоит из корпуса, облучателя бактерицидного прямого излучения с контроллером и выдвижного ящика. Корпус, облучатель и выдвижной ящик изделия изготовлены из легированной стали.
	1.6 Стерилизация начинается автоматически после закрытия ящика. На панели управления установлен таймер наработки лампы.
	1.7 Эксплуатация изделия должна производиться в соответствии с Рекомендациями Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».
	1.8 Общий вид стерилизатора представлен на Рис. 1
	1.9 Климатическое исполнение изделий УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35 C и относительной влажностью не более 60 % при 20 C).
	1.10 Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

	2 Технические характеристики
	2.1 Стерилизатор выпускается со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.
	Таблица 1.
	ССПИ-1.1-02-П
	ССПИ-1.1-02-Н

	3 Требования по технике безопасности
	3.1 Стерилизатор выполнен с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ Р 52161.1, степень защиты по ГОСТ 14254 – IР 20.
	3.2 Бактерицидное излучение при его попадании на открытые части тела человека (особенно на глаза) может вызвать сильные ожоги поэтому следите, чтобы никаких лучей, как непосредственно от лампы, так и отраженных от деталей арматуры облучателя, не попадало в зону пребывания людей и животных.
	3.3 К эксплуатации бактерицидных установок должен допускаться персонал, прошедший необходимый инструктаж
	3.4 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
	3.5 Любое вмешательство в устройство, в том числе в случае неисправности, должно осуществляться только авторизованным центром обслуживания и квалифицированным персоналом, при использовании оригинальных запасных частей.
	3.6 Всегда отключайте изделие от электрической сети перед проведением работ по очистке, техническому обслуживанию и ремонту.
	3.7 Работа с поврежденным кабелем не допускается.
	3.8 Заземление изделия обязательно!
	3.9 При появлении признаков ненормальной работы или обнаружении неисправности в электрической части, необходимо отключить изделие от сети и вызвать специалиста.
	3.10 Категорически запрещается:
	3.11 Использованные лампы нельзя выбрасывать с бытовым мусором.

	4 Сборка, подготовка к работе и эксплуатация
	4.1 Проверьте целостность упаковки. После снятия упаковки убедитесь в целостности оборудования и комплекта поставки. При наличии повреждений или отсутствии каких-либо частей проинформируйте перевозчика, приложив фотографию.
	4.2 Удалите защитную пленку с внешних поверхностей изделия. Не применяйте инструменты, которые могут повредить поверхность
	4.3 Стерилизатор ССПИ-1.1-02-П монтируется под столешницу и крепится шурупами или винтами к подложке. Для крепления винтами, в подложку стола предварительно устанавливаются футорки М6. Нужно приложить стерилизатор по месту крепления и разметить отверстия. Затем перевернуть стол и засверлить отверстия сверлом 8мм на глубину 12-13 мм в которые установить футорки. В футорку вкрутить винт М6 до упора, чтобы сдвинуть распорный шарик и зафиксировать ее.
	4.4 Стерилизатор ССПИ-1.1-02-Н необходимо крепить к поверхности, на которую он установлен, чтобы он не опрокидывался при выдвижении нагруженного ящика. На стерилизатор установите ножки винтами М6х12 с шайбами и прикрепите ножки шурупами к подложке ДСП или винтами с гайками, просверлив столешницу насквозь.
	4.5 Перед подключением к сети электроснабжения, следует удостовериться, что частота и напряжение соответствуют требованиям, указанным в табл. 1.
	4.6 Если стерилизатор не используется несколько дней, нужно отключить его от сети электроснабжения.
	4.7 Следите за временем горения лампы: производитель указывает на упаковке количество рабочих часов, после превышения которых лампа перестает излучать ультрафиолет. Такую лампу необходимо заменить.
	4.8 Антибактериальные лампы сдают в специальные передвижные и стационарные пункты приема опасных отходов.
	4.9 В случае нарушения целостности бактерицидных ламп и попадания ртути в помещение должна быть проведена тщательная обработка ящика и помещения специализированными организациями.

	5 Описание работы
	6 Транспортирование и хранение
	6.1 Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78.
	6.2 Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя.

	7 Техническое обслуживание
	7.1 Внимание! Обслуживать изделие должен только специально обученный персонал, знающий устройство изделия, правила его эксплуатации и регулярно проходящий инструктаж по технике безопасности.
	7.2 Обслуживающий персонал должен выполнять только те операции, которые входят в его обязанности. Для нормальной работы изделия необходимо своевременное техническое обслуживание.
	7.3 Перед выполнением любых действий устройство должно быть отключено от электропитания.
	7.4 Производите очистку легированных поверхностей не реже 1-2 раз в неделю, используя средства очистки, не содержащие хлор. После очистки протирайте все поверхности сухими салфетками.
	7.5 Необходимо периодически осуществлять чистку от пыли поверхности отражателя и колбы лампы, т.к. даже небольшой слой пыли заметно снижает выход бактерицидного потока.
	7.6 Техническое обслуживание производится специализированной организацией и включает в себя:
	- визуальный осмотр кабеля питания на предмет отсутствия механических и тепловых повреждений;
	- подтяжка всех электрических соединений;
	- проверка заземления;
	- чистка внутренних поверхностей.
	7.7 После проведения обслуживания убедитесь, что подключение электричества выполнено надлежащим образом.
	7.8 Инструкция по эксплуатации изделия или ее копия всегда должна находиться поблизости от изделий, чтобы обслуживающий персонал в любой момент мог ей воспользоваться.
	7.9 Для замены дросселя или стартера нужно снять панель управления:
	7.10 При необходимости замены лампы нужно снять с нее защитный экран, для чего нужно выкрутить 4 винта (по 2 с каждой стороны) (рис.3). Можно выдвинуть весь блок управления, для этого нужно выкрутить крайние винты (по 2 с каждой стороны), ослабить сетевой шнур и потянуть блок на себя (рис.3, 4).
	7.11 По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом изделий производства компании «АТЕСИ», обращайтесь в авторизованные сервисные центры, перечень которых находится на сайте компании в разделе СЕРВИС:
	http://atesy.ru/service/

	8 Гарантийные обязательства
	8.1 Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
	8.2 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

	9 Комплект поставки
	10 Сведения о приемке
	Стерилизатор столовых приборов и инвентаря ССПИ-1.1-02-П
	Стерилизатор столовых приборов и инвентаря ССПИ-1.1-02-Н


